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1. Preparación

Enjuagar y secar minuciosamente la restauración 
temporal o la prótesis. Raspar ligeramente y 
limpiar todas las demás zonas a tratar y eliminar 
completamente el polvo de pulido. Aplicar Bonder 
extraoralmente con un pincel cubriendo toda el área 
y frotar. Eliminar cuidadosamente el exceso con una 
jeringa de aire y dejar secar durante aproximadamente 
1 minuto. Al volver a colocar dientes o al fabricar 
prótesis inmediatas, preparar las zonas a tratar. Añadir 
entalladuras o ranuras en el tejido para garantizar una 
sujeción mecánica suficiente al material plástico.

2. Aplicación

Retirar el sello y colocar la aguja de aplicación incluida. 
Estas agujas permiten aplicar el material con gran 
precisión y están destinadas a un solo uso. Volver a 
cerrar la jeringa de aplicación después de cada uso. Para 
grosores de capa superiores a 2 mm, considerar una 
polimerización intermedia, aplicando el material en dos 
o más capas y endureciendo con luz UV entre ellas. Para 
asegurar una óptima adhesión entre capas, no eliminar 
la capa de inhibición superficial durante el proceso 
de aplicación. No limpiar la superficie con alcohol 
isopropílico hasta que todas las aplicaciones estén 
completadas y curadas.

3. Polimerización

LUKAFIX se polimeriza con luz en el rango de longitud 
de onda de 360 nm a 480 nm y puede curarse con 
dispositivos estándar en el tiempo indicado.

En clínica: usar una lámpara de mano durante aprox. 40 
segundos por zona tratada (máx. 2 mm de grosor).

En laboratorio: Usar dispositivos de polimerización 
halógena durante aprox. 10 minutos. Tubos UVA durante 
aprox. 15 a 20 minutos. Luz estroboscópica durante 
aprox. 3 minutos.

Ámbitos de aplicación:

• Fabricación de prótesis inmediatas sin modelado 
previo con un diente a sustituir

• Rebase del área del sillín en prótesis parciales
• Completado de pequeños sillines en prótesis parciales 

o sobre implantes
• Reparaciones de fracturas, fisuras o bases
• Recolocación de dientes en prótesis acrilicas
• Reparación rápida de carillas astilladas
• Corrección de burbujas, poros y grietas en bases 

protésicas

Información importante:

• Utilizar separador de base alginato al trabajar sobre 
modelos de escayola

• Usar un sistema de aspiración al recortar y pulir
• Los componentes de LUKAFIX pueden causar 

reacciones alérgicas en pacientes predispuestos. En 
tal caso, debe suspenderse el uso del producto

•¡Usar protección ocular y guantes adecuados! 
• Evitar el contacto con piel y ojos. En caso de contacto 

accidental, enjuagar con agua corriente y buscar 
asistencia médica si es necesario

• Cerrar cuidadosamente la jeringa inmediatamente 
después del uso. Retirar la punta de la cánula y usar el 
tapón original. Utilizar una nueva aguja de aplicación 
para el siguiente tratamiento o limpiar la punta con 
un alambre fino

• Almacenar en un lugar oscuro
• Solo debe ser usado y aplicado por personal 

cualificado
• ¡Siga las instrucciones de la hoja de seguridad!
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1. Preparation

Thoroughly rinse and dry the temporary restoration or 
denture. Roughen and clean all other areas to be treated 
and completely remove all grinding dust. Apply Bonder 
extraorally with a brush covering the whole area and rub 
in. Carefully blow away excess with air syringe and allow 
to dry for approximately 1 minute. When reattaching 
teeth or fabricating immediate dentures prepare the 
areas to be treated. Adding tissue extension notches 
or grooves in order to ensure sufficient mechanical 
retention to the plastic.

2. Application

Remove seal and fit the enclosed application needle. 
These needles enable the material to be applied with 
pinpoint accuracy and are intended for single use only. 
Reseal the application syringe after use. Consider an 
intermediate polymerization step for layer thickness over 
2 mm and apply the material in two or more layers and 
cure. To ensure optimum adhesion of the layers do not 
remove the surface inhibition layer during application.
Do not wipe the surface with isopropyl alcohol until all 
applications have been completed and cured.

3. Curing

LUKAFIX is polymerized by UV light at a wavelength 
range between 360 nm to 480 nm and can be cured with 
standard devices within the specified time.

In the practice: 
Use a handheld lamp for approximately 30 to 40 seconds 
per surface (2 mm maximum thickness).

In the laboratory:
Use halogen polymerization devices for approximately 
10 min, UVA tubes for approximately 15 to 20 min and 
strobe light for approximately 3 min.

Other helpful applications:

• Tacking teeth to base plates
• Positioning reinforcing fibers in place for maximum 

strength and esthetics
• Tacking attachments in place
• Filling in voids & bubbles
• Adding to tissue side of appliance to improve fit and 

stability
• Adding a postdam ridge

Important information:

• Use alginate insulation when working on the plaster 
model

• Use a suction system when trimming and polishing
• The constituents of LUKAF IX can trigger allergic 

reactions in patients who are predisposed to 
allergies. Wear suitable eye protection and gloves! 
In such a case further use of the product should be 
discontinued.

• Avoid contact with the skin and eyes. lf accidental 
contact occurs, rinse under running water and seek 
medica! assistance if necessary.

• Seal syringe carefully immediately after use. Remove 
the cannula tip and use the original cap. Use a new 
application needle for the next treatment or use a 
thin wire to clean out tip

• Store in a dark place.
• To be used and applied only by qualified personnel
• Please follow the instructions of the safety date 

sheet!
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1. Vorbereitung

Die provisorische Versorgung oder Prothese gründlich 
spülen, trocknen, aufrauen und reinigen. Alle zu 
behandelnden Bereiche vollstandig von Schleifstaub 
befreien. Bonder extraoral mit Smartbrush applizieren 
und darauf achten, dass der ganze Bereich abgedeckt ist. 
Überschüsse vorsichtig mit Luftblaser entfernen und für 
ca. eine Minute trocknen lassen. Bei Wiederanbringung 
von Zahnen oder bei Herstellung von Sofortprothesen 
werden die zu behandelnden Stellen präpariert und 
unter sich gehende Retentionen hinzugefügt, um eine 
ausreichende mechanische Haftung des Kunststoffes zu 
gewahrleisten.

2. Anwendung

Entfernen Sie die Verschlusskappe und befestigen 
Sie die mitgelieferte Applikationsnadel. Diese Nadeln 
ermöglichen das punktgenaue verarbeiten des 
Materials und sind nur zum einmaligen Gebrauch 
bestimmt. Versiegeln Sie die Applikationsspritze 
nach jedem Gebrauch erneut. Ziehen Sie einen 
Zwischenpolymerisationsschritt für Schicht Stärken 
über 2 mm in Betracht und tragen Sie das Material 
in zwei oder mehr Schichten auf und härten es unter 
UV-Licht aus. Um sicherzustellen, dass eine optimale 
Haftung der Schichten gewährleistet ist entfernen Sie 
die Oberflächeninhibierungsschicht während des 
Bearbeitungsvorganges nicht. Die Oberfläche darf 
nicht mit lsopropanol in Berührung kommen bis die 
Bearbeitung vollendet und das Material unter UV-Licht 
vollständig ausgehärtet ist.

3. Aushärtung

LUKAFIX wird durch Licht im Wellenlangenbereich 
von 360 nm bis 480 nm polymerisiert und kann mit 
Standardgeräten innerhalb der vorgegebenen Zeit 
ausgehärtet werden.

In der Praxis: Verwenden Sie eine Handlampe für ca. 40 
Sekunden je Bearbeitungsbereich (nur bis 2mm Dicke). 

lm Labor: Halogen - Polymerisationsgerate für ca. 10 
Minuten; UVA Röhren für ca. 15 bis 20 Minuten.

Anwendungsgebiete:

• Herstellung von lmmediatsprothesen ohne Vorwall 
mit einem zu ersetzenden Zahn

• Sattelunterfütterung in der Teilprothetik
• Komplettierungen von kleineren Sätteln in der 

partiellen bzw lmplantatprothetik
• Bruch-, Sprung-, Basisteilreparaturen
• Wiederbefestigen von Zahnen an Prothesen
• Schnelle Reparatur abgeplatzter Facetten
• Korrektur von Blasen, Poren, Rissen in 

Prothesenbasen

Wichtig:

• Beim Arbeiten auf dem Modell dieses stets mit 
LUKAFix lsolierung benetzen.

• Bei der Reparatur von Kunststoffteilen mit LUKAFix 
die zu reparierenden Stellen zuvor immer mit LUKAFix 
Bonder einpinseln und für ca. 3 min lichtharten

• Bei der Herstellung von lmmediatsprothesen Zähne 
wie gewohnt anstrahlen und mit Einkerbungen oder 
Rillen versehen, um eine ausreichende mechanische 
Retention

• zum Kunststoff zu gewährleisten 
• Danach den Zahn mit LUKAFix Bonder benetzen und 

wie o.g. lichtharten 
• Bei Teilunterfütterungen Sattel nach Auftrag des 

Materials zwischenpolymerisieren
• Anschlie~end Prothese vom Modell abheben und 

basal lichtharten
• Um nach der Aushärtung Máterial antragen zu 

können, nicht die lnhibitionsschicht auf der Oberfläche 
entfernen; sie gewährleistet einen optimalen Verbund 
und verhindert Spannungen im Modellierkunststoff

• Erst nach endgültiger Fertigstellung wird die 
Oberflache mit rotierenden Instrumenten oder 
lsopropanol von der lnhibitionsschicht befreit
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